INSTRUCTIONS FOR USE

Gereonics Reusable Silver/Silver Chloride Electrodes

Intended Use: Bipotential, reusable, non-gelled electrodes are attached to the skin and transmit
signals for physiological measurement. These electrodes are not intended to deliver therapy.

Skin/Electrode Preparation
- Caution: Electrodes and accessories should only be used by or in consultation with a health
care provider familiar with their proper placement and use. - Upon receipt, check electrodes for
any visible damage. Do not use damaged electrodes.
- Before new electrodes are used (or if not reused for several weeks) soak the electrodes in a
saline solution (.083% w/w) or a prepared sodium chloride solution 1.0% (10g/l) for at least 3
hours.
- Caution: The skin must be clean where the electrodes will be attached. Do not apply to in-
fected, inflamed areas or over any open wounds.
- Remove the adhesive washer from its backing strip using the blue tab.
- Apply the washer to the center hole over the electrode cavity.
- Press the washer down firmly to seal the surface of the electrode.
- Fill the cavity with electrolyte gel or cream, ensuring that air bubbles are not present. Use only a
chloride containing gel or cream. Gereonics recommends Parker Signagel or Singnacreme.
- Remove the backing paper from the adhesive washer, place the electrode on the skin surface
and press firmly to attach the electrode to the skin.
- Discontinue use if the patient exhibits skin irritation.

Electrode Removal/Cleaning
- Immediately following electrode removal, remove washer.
- Use distilled or deionized water to wash out gel or cream from the electrode cavity. Caution:
Do not use tap water—this will permanently damage the electrode.
- Do notlet gel or cream harden or dry on the electrode.
- EEG Electrodes: Only GEREONICS EEG electrodes are chemically resistant to COLLODION.
Electrode exposure to acetone used for cleaning COLLODION should be limited to less than 20
minutes.
- Caution: Do not use COLLODION for GEREONICS Miniature or Standard electrodes.

Handling/Storage
- Do not expose electrodes to continuous light when notin use. This will cause the electrodes to
oxidize and turn black. Although this oxidation will not affect electrode performance; the black layer
can be removed by gentle abrasion using a thin strip of 200 mesh emery cloth.
- Store electrodes in a dark, dry place.
- Caution: Do not expose electrodes to tap water, EEG pastes, soap solutions or cleaners con-
taining abrasives. These will damage the electrodes.
- The life of the electrode is largely dependent upon appropriate use, storage, and handling.

High Level Disinfection
- Soak electrodes for (20) minutes in a 5.25% NaOCI pure bleach solution. Use a 50:1 ratio of
bleach and deonized or distilled water. Do not re-use solution and use within 24 hours of mixing.
- Rinse electrodes using distilled or deionized water.
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INSTRUCCIONES DE USO
Electrodos reutilizables de plata/cloruro de plata de Gereonics

Uso propuesto: Los electrodos bipotenciales, reutilizables, sin gel se fijan en la piel y trans-
miten sefiales para mediciones fisiologicas. Estos electrodos no estan disefiados para realizar
terapia.

Preparacion de piel y electrodos
- Precaucion: Los electrodos y sus accesorios sélo deben ser usados por o bajo el asesora-
miento de profesionales de la salud familiarizados con su colocacién y uso correctos.
- Revisar los electrodos al recibirlos para detectar cualquier dafio visible. No usar electrodos
dafiados.
- Antes de usar electrodos nuevos (o si no se vuelven a usar por varias semanas), remojar los
electrodos en una solucién salina (0,083% p/p) o en una solucién de cloruro sédico al 1,0%
(10g/l) durante al menos 3 horas.
- Precaucion: La piel debe estar limpia en el lugar donde se fijan los electrodos. No aplicar a
zonas infectadas o inflamadas ni encima de heridas abiertas.
- Quitar la arandela adhesiva de la tira usando la lenglieta azul.
- Colocar la arandela en el orificio central sobre la cavidad del electrodo.
- Apretar la arandela con firmeza para sellar la superficie del electrodo.
- Llenar la cavidad con gel o crema electrolitica, verificando que no haya burbujas de aire.
Sélo usar geles o cremas que contengan cloruro. Gereonics recomienda Parker Signagel o
Singnacreme.
- Quitar el papel protector de la arandela adhesiva, colocar el electrodo en la superficie de la
piel y apretar con firmeza para que el electrodo se adhiera a la piel.
- Suspender el uso si el paciente presenta irritacion dérmica.

Remocién/limpieza del electrodo
- Quitar la arandela inmediatamente después de remover el electrodo.
- Usar agua destilada o desionizada para eliminar el gel o la crema de la cavidad del electro-
do. Precaucién: no usar agua corriente —causara un dafio permanente al electrodo.
- No permitir que el gel o la crema se endurezca o se seque en el electrodo.
- Electrodos para EEG: S6lo los electrodos GEREONICS EEG son quimicamente resistentes
al COLODION. La exposicién del electrodo a la acetona usada para limpiar el COLODION
debe limitarse a menos de 20 minutos.
- Precaucion: No usar COLODION para los electrodos GEREONICS en miniatura ni
estandares.

Manipulacion/almacenamiento
- No exponer los electrodos a luz continua cuando no estan en uso. Esto hace que los electro-
dos se oxiden y se pongan negros. Aunque esta oxidacion no afecta el desempefio de los
electrodos, la capa negra puede removerse mediante abrasién suave con una tira delgada de
tela de esmeril malla 200.
- Almacenar los electrodos en un lugar oscuro y seco.
- Precaucion: No exponer los electrodos a agua corriente, pastas para EEG, soluciones de
jabon ni limpiadores que contengan abrasivos. Estos agentes dafiaran los electrodos.
- La vida del electrodo depende en gran medida de su uso, almacenamiento y manipula-
cién apropiados.

Desinfeccién de alto nivel
- Remojar los electrodos durante (20) minutos en una solucién de blanqueo puro de NaOCI al
5,25%. Usar una proporcion de 50:1 de blanqueo y agua desionizada o destilada. No volver a
usar la solucion. Usarla dentro de 24 horas de su preparacion.
- Enjuagar los electrodos usando agua destilada o desionizada.

Solo por Rx

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Gereonics herbruikbare zilver/zilverchloride elektroden Silver/Silver Chloride Elec-
trodes

Bedoeld gebruik: Bi-potentiaal, herbruikbaar, niet met gel ingesmeerde elektroden die met de huid zijn
verbonden en signalen uitzenden voor fysiologische metingen. Die elektroden zijn niet bedoel om
therapie te geven.

Klaarmaken huid/elektrode
- Opgepast: Elektroden en accessoires dienen alleen gebruikt te worden door of na raadpleging van een
verstrekker van gezondheidzorg die vertrouwd met is hun juiste plaatsing en gebruik.
- Controleer bij ontvangst de elektroden op zichtbare schade. Gebruik geen beschadigde elektroden.
- Voordat nieuwe elektroden gebruikt worden (of indien niet gebruikt gedurende verscheidene weken)
stopt u de elektroden in een zoutoplossing (0,083% w/w) of een klaargemaakte oplossing van
natirumchloride 1,0% (10g/l) gedurende ten minste drie uur.
-Opgepast: De huid moet schoon zijn op de plaats waar de elektroden worden verbonden. Niet
gebruiken op geinfecteerde plekken of op open wonden.
- Verwijder sluitring van de steunstrip met behulp van de blauwe tab.
- Gebruik de sluitring voor de middenopening van de elektrodeholte.
- Druk de sluitring goed vast om de opperviakte van de elektrode goed af te sluiten.
- Vul de holte met elektrolytgelen of créme, waarbij u ervoor zorgt dat er geen luchtblaasjes zijn . Gebruik
alleen een gel of créme die chloride bevat. Gereonics raadt Parker Signagel of Singnacréme aan.
- Verwijder het steunpapier van de plakring, zet de elektrode op het huidopperviak en druk stevig om de
elektrode op de huid te bevestigen.
- Onderbreek het gebruik als de patiént sporen vertoont van huidirritatie.

Verwijdering/schoonmaken elektrode
- Onmiddellijk na het verwijderen van de elektrode verwijdert u de sluitring.
- Gebruik gedistileerd of gedeioniseerd water om de gel of de créme uit de holte van de elektrode te
wassen. Opgepast: Gebruik geen leidingwater - dit zal de elektrode permanent beschadigen.
- Laat gel of créme niet op de elektrode verharden of opdrogen.
- EEG-elektroden: Alleen GEREONICS EEG-elektroden zijn chemisch resistent voor COLLODION. Het
blootstellen aan aceton gebruik voor het schoonmaken van COLLODION dient beperkt te worden tot
minder dan 20 minuten.
-Opgepast: Gebruik geen COLLODION voor GEREONICS Mini of Standaard elektroden.

Gebruiken van de elektroden/opslag
- Stel de elektroden niet bloot aan continu licht wanneer niet in gebruik. Dit doet de elektroden oxideren en
zwart worden. Hoewel deze oxidatie geen invlioed zal hebben op de prestaties van de elektrode, kan de
zwarte laag verwijderd worden door voorzichtig af te vegen met behulp van een dunne strook van 200
raster schuurlinnen.
- Berg de elektroden op in een donkere, droge plek.
- Opgepast: Gebruik voor de elektroden geen leidingwater, EEG-pasta’s, zeepoplossingen of
schoonmaakmiddelen die schuurmiddelen bevatten. Dit zal de elektroden beschadigen.
- De levensduur van de elektrode is voornamelijk afhankelijk van het juiste gebruik, de juiste
opslag en het juiste gebruik ervan.

Grondige desinfectering
- Leg de elektroden gedurende (20) minuten in een zuivere bleekoplossing van 5,25% NaOCI. Gebruik
een 50:1 verhouding van bleekmiddel en gedeioniseerd of gedistilleerd water. Gebruik de oplossing niet
opnieuw en gebruik binnen 24 uur na mengen.
- Spoel de elektroden met behulp van gedistilleerd of gedeioniseerd water.
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GEBRAUCHSANWEISUNG
Gereonics wieder verwendbare Silber-/Silberchlorid-Elektroden

Verwendungszweck: Bipotentiale, wieder verwendbare Elektroden ohne Gel werden an der
Haut angebracht und tUbertragen Signale zur Durchfiihrung physiologischer Messungen.
Diese Elektroden sind nicht zur Abgabe von Therapie bestimmt.

Vorbereiten der Haut/Elektrode
- Vorsicht: Elektroden und Zubehérteile durfen nur von oder in Absprache mit einem
medizinischen Betreuer verwendet werden, der sich in der korrekten Platzierung und
Verwendung auskennt.
- Die Elektroden bei Lieferung auf sichtbare Beschadigungen tUberprifen. Beschadigte
Elektroden nicht verwenden.
- Neue (oder mehrere Wochen lang nicht gebrauchte) Elektroden mussen vor ihrer
Verwendung mindestens drei Stunden lang in physiologischer Kochsalzlésung (0,083 % w/w)
oder einer Natriumchloridiésung 1,0 % (10 g/l) eingeweicht werden.
- Vorsicht: Die Haut muss an den Elektrodenplatzierungsstellen sauber sein. Nicht auf
infizierte oder entziindete Stellen oder auf offene Wunden legen.
- Die selbstklebende Unterlegscheibe am blauen Streifen von der Folie 16sen.
- Die Unterlegscheibe auf dem mittleren Loch Uber der Elektrodenéffnung anlegen.
- Die Unterlegscheibe fest andriicken, um die Oberflache der Elektrode abzudichten.
- Die Offnung mit Elektrolytengel oder -creme flllen, ohne Luftblasen einzufiihren. Nur
chloridhaltige Gels oder Cremes verwenden. Gereonics empfiehlt Parker Signagel oder
Singnacreme.
- Das Abziehpapier von der selbstklebenden Unterlegscheibe entfernen, die Elektrode auf die
Hautoberflache legen und fest andriicken, damit sie auf der Haut anhaftet.
- Falls der Patient Hautreizungen aufweist, die Verwendung einstellen.

Entfernen/Reinigen der Elektroden
- Nach dem Entfernen der Elektrode sofort die Unterlegscheibe abnehmen.
- Gel oder Creme mit destilliertem oder deionisiertem Wasser aus der Elektrodenéffnung
waschen. Vorsicht: Kein Leitungswasser verwenden, da hierdurch die Elektrode
beschéadigt wiirde.
- Gel oder Creme nicht auf der Elektrode erharten lassen.
- EEG-Elektroden: Nur GEREONICS EEG-Elektroden sind gegentuber COLLODION
chemisch resistent. Kontakt der Elektrode mit Aceton, das fur Reinigungs-COLLODION
verwendet wird, muss auf weniger als 20 Minuten begrenzt werden.
- Vorsicht: COLLODION nicht fiir GEREONICS-Mini- oder Standard-Elektroden
verwenden.

Handhabung/Lagerung
- Die Elektroden bei Nichtgebrauch nicht permanenter Lichteinwirkung aussetzen. Hierdurch
oxidieren die Elektroden und laufen schwarz an. Zwar beeintrachtigt diese Oxidierung die
Elektrodenleistung nicht, jedoch kann die schwarze Schicht durch vorsichtiges Abreiben mit
einem dunnen Streifen 200 Schmirgelleinen entfernt werden.
- Elektroden dunkel und trocken aufbewahren.
- Vorsicht: Die Elektroden nicht mit Leitungswasser, EEG-Pasten, Seifenlésungen oder
Reiniger mit Scheuermitteln in Kontakt kommen lassen. Hierdurch werden die Elektroden
beschadigt.
- Die Lebenszeit der Elektrode ist groftenteils abhangig von der ordnungsgeméten
Verwendung, Lagerung und Handhabung.

High-Level-Desinfektion
- Elektroden (20) Minuten lang in einer 5,25 %igen NaOCI reinen Bleichlésung einweichen.
Bleiche und deionisiertes oder destilliertes Wasser im Verhéltnis 50:1 verwenden. Die Lésung
innerhalb von 24 Stunden nach dem Mischen verwenden; nicht wieder verwenden.
- Elektroden mit destilliertem oder deionisiertem Wasser spulen.

Verschreibungspflichtig

ISTRUZIONI PER L'USO

Elettrodi multiuso Gereonics in argento/cloruro d'argento

Uso previsto — Questi elettrodi bipotenziali, riusabili, non richiedenti gel, vengono applicati sulla
pelle e trasmettono segnali di misurazione fisiologica. Non sono destinati a finalita terapeutiche.

Preparazione della pelle/elettrodo
- ATTENZIONE! Gli elettrodi e gli accessori vanno usati solamente da personale medico che
abbia familiarita con la relativa applicazione ed uso o con il consulto di detti sanitari.
- All'atto della ricezione, controllare gli elettrodi per escludere la presenza di segni visibili di
danneggiamento. Non usare elettrodi danneggiati.
- Prima di usare elettrodi nuovi (0 non usati per svariate settimane), immergerli in una soluzione
salina (allo 0,083% peso/peso) o in una soluzione preparata di cloruro di sodio all'1,0% (10 g/L)
per almeno 3 ore.
- ATTENZIONE! E necessario pulire la pelle in corrispondenza al punto di applicazione degli
elettrodi. Non vanno posti su aree infette o infiammate o sopra ferite aperte.
- Separare il rivestimento dalla rondella adesiva, usando la linguetta blu.
- Centrare la rondella sulla cavita dell'elettrodo.
- Premere saldamente la rondella per sigillare la superficie dell'elettrodo.
- Riempire la cavita dell'elettrodo con gel o crema, senza creare bolle d'aria. Usare solamente un
gel o crema a base di cloruri. Gereonics suggerisce Parker Signagel o Singnacreme.
- Rimuovere il rivestimento di carta dalla rondella adesiva, appoggiare I'elettrodo sulla pelle ed
esercitare una salda pressione per fissarlo in posizione.
- Interrompere I'uso se il paziente evidenzia una irritazione della pelle.

Rimozione/pulizia degli elettrodi
- Subito dopo la rimozione dell'elettrodo, rimuovere la rondella.
- Usare acqua distillata o deionizzata per lavare via il gel o la crema dalla cavita dell'elettrodo.
ATTENZIONE! Non usare acqua corrente, pena il danneggiamento permanente degli
elettrodi.
- Non permettere al gel o alla crema di solidificarsi o essiccarsi sull'elettrodo.
- Elettrodi EEG - Solamente dli elettrodi GEREONICS EEG sono chimicamente resistenti al
COLLODIO. L'esposizione degli elettrodi all'acetone usato per pulire il COLLODIO non deve
superare i 20 minuti.
- ATTENZIONE! Non usare COLLODIO con gli elettrodi GEREONICS Miniature o Standard.

Maneggio/conservazione
- Gli elettrodi non in uso non vanno esposti alla luce continua use, pena la loro ossidazione e
viraggio al nero. Sebbene l'ossidazione non influisca sul rendimento dell'elettrodo, pud essere
rimossa tramite abrasione delicata con una striscia di tela vetrata n® 200.
- Conservare gli elettrodi in un luogo buio ed asciutto.
- ATTENZIONE! Non esporre gli elettrodi all'acqua corrente, alle paste per EEG, alle saponate o
ai detergenti abrasivi, pena il loro danneggiamento.
- La durate di un elettrodo varia in funzione della bonta d'uso, imnmagazzinaggio e
maneggio.

Disinfezione ad alto livello
- Immergere gli elettrodi per (20) minuti in una soluzione al 5,25% di candeggina pura o NaOCI.
Mantenere un rapporto di 50:1 tra candeggina ed acqua deionizzata o distillata. Non riusare la
soluzione ed usarla comunque entro 24 dalla miscelazione.
- Sciacquare gli elettrodi con acqua distillata o deionizzata.

Solo su prescrizione




MODE D’EMPLOI

Electrodes d’argent/de chlorure d’argent réutilisables Gereonics

Usage prévu : Les électrodes non gélifiées, réutilisables, bipotentielles sont fixées a la peau et
elles transmettent des sighaux aux fins de mesures physiologiques. Ces électrodes ne sont pas
destinées a 'administration d’un traitement.

Préparation de la peau / de I'électrode
- Mise en garde : les électrodes et les accessoires ne doivent étre utilisés que par un profes-
sionnel de la santé qui connait parfaitement la fagon appropriée de les mettre en place et de les
utiliser, ou en consultation avec celui-ci.
- Dés réception, vérifier les électrodes a la recherche de tout dommage visible. Ne pas utiliser
des électrodes endommagées.
- Avant d'utiliser de nouvelles électrodes (ou si elles ne sont pas réutilisées pendant plusieurs
semaines), faire tremper les électrodes dans une solution salée (0,083 % pds/pds) ou une solu-
tion préparée de chlorure de sodium 1,0 % (10 g/l) pendant au moins 3 heures.
- Mise en garde : la peau doit étre propre au point de fixation des électrodes. Ne pas appliquer
sur des surfaces infectées ou enflammées ou sur toute plaie ouverte.
- Détacher la rondelle adhésive de sa feuille de support a 'aide de la languette bleue.
- Appliquer la rondelle sur le trou central par-dessus la cavité de I'électrode.
- Appuyer ferment sur la rondelle pour sceller la surface de I'électrode.
- Remplir la cavité du gel ou de la créme électrolytique, en s’assurant de 'absence de bulles
d’air. Utiliser uniguement un gel ou une créme contenant du chlorure. Gereonics recommande
Parker Signagel ou Singnacreme.
- Retirer le papier support de la rondelle adhésive, placer I'électrode sur la surface de la peau et
appuyer fermement pour fixer I'électrode a la peau.
- Cesser d'utiliser si le patient présente une irritation cutanée.

Retrait / nettoyage des électrodes
- Retirer la rondelle immédiatement aprés le retrait de I'électrode.
- Utiliser de I'eau distillée ou désionisée pour éliminer le gel ou la créme de la cavité de I'électro-
de.
Mise en garde : ne pas utiliser de 'eau du robinet, ce qui endommagerait en permanence
I'électrode.
- Ne pas laisser le gel ou la créme durcir ni sécher sur I'électrode.
- Electrodes EEG : seules les électrodes GEREONICS EEG sont chimiquement résistantes au
COLLODION.
L’exposition des électrodes a I'acétone utilisée pour nettoyer le COLLODION doit se limiter a
moins de 20 minutes.
- Mise en garde : ne pas utiliser le COLLODION pour les électrodes miniatures ou stan-
dard GEREONICS.

Maniement / stockage
- Ne pas exposer les électrodes a la lumiére continue lorsqu’elles ne sont pas en usage. Ce qui
provoquerait I'oxydation et le noircissement des électrodes. Bien que cette oxydation n’influe
pas sur la performance des électrodes, la couche noire s’enléve par une douce abrasion a l'aide
d’'une bande mince de chiffon émeri de maille 200.
- Ranger les électrodes a un endroit sombre et sec.
- Mise en garde : ne pas exposer les électrodes a I'eau du robinet, aux pates EEG, aux solu-
tions savonneuses ou aux nettoyants contenant des abrasifs. Ceci endommagera les électro-
des.
- La durée de I'électrode dépend principalement d’une utilisation, d’un stockage et d’'un
maniement appropriés.

Désinfection de haut niveau
- Faire tremper les électrodes pendant (20) minutes dans une solution de chlore pur NaOCl a
5,25 %. Utiliser un rapport 50:1 d’agent de blanchiment et d’'eau désionisée ou distillée. Ne pas
réutiliser la solution et utiliser dans un délai de 24 heures suivant le mélange.
- Rincer les électrodes a I'eau distillée ou désionisée.

Bruksanvisning

Gereonics gjenbruksbare sglv/sglvkloridelektroder

Tilsiktet bruk: Bipotensielle, gjenbruksbare, ikke-gelerte elektroder er festet pa huden og
sender signaler for fysiologiske malinger. Hensikten med disse elektrodene er ikke & gi terapi.

Hud/elektrodeforberedning
- Forsiktig: Elektrodene og tilbehgr ma kun brukes av eller i konsultasjon med helsepersonell
som er kjent med riktig plassering og bruk.
- Ved mottagelse, inspiser elektrodene for synlig skade. Skadede elektrodene ma ikke brukes.
- For de nye elektrodene taes i bruk (eller hvis ikke gjenbrukes pa flere uker) blgt elektrodene i
en saltvannsopplasning (0,083 % v/v) eller en tilberedt natriumkloridoppl@sning 1,0 % (10 g/l) i
minst 3 timer.
- Forsiktig: Huden ma veere ren hvor elektrodene skal festes. De ma ikke festes pa infiserte,
betente omrader eller over apne sar.
- Fjern den klebende skiven fra dens beskyttende strimmel ved a bruke den bla fliken.
- Fest skiven til senterhullet over elektrodehulrommet.
- Trykk skiven fast ned for a forsegle overflaten pa elektroden.
- Fyll hulrommet med elektrolytt gel eller krem, og pass pa at det ikke er luftbobler til stede.
Bruk kun klorid som inneholder gel eller krem. Gereonics anbefaler Parker Signagel eller
Signacreme.
- Fjern det beskyttende papiret fra den klebrige skiven, plasér elektroden pa huden og trykk fast
for a feste elektroden pa huden.
- Stopp bruk hvis dette skaper irritasjon pa pasientens hud.

Fjerning/ rengjering av elektrode
- Straks etter elektroden har blitt fiernet, fiern skiven.
- Bruk destillert eller dejonisert vann for a vaske ut gel eller krem fra elektrodehulrommet.
Forsiktig: Ikke bruk vann fra springen — dette vil forarsake permanent skade pa
elektroden.
- Ikke la gel eller krem stivne eller tarke pa elektroden.
- EEG elektroder: Kun Gereonics EEG elektroder er kjemisk motstandskraftig til
COLLODION. Elektrodeeksponering til aceton brukt til rengjgring av COLLODION bgr
begrenses til mindre enn 20 minutter.
- Forsiktig: Ikke bruk COLLODION for Gereonics miniatyr eller Standard elektroder.

Handtering/ oppbevaring
- Ikke eksponer elektrodene til uavbrutt lys nar de ikke er i bruk. Dette vil forarsake at
elektrodene oksiderer og blir sorte. Selv om denne oksideringen ikke vil affisere elektrodenes
yteevne, kan forsiktig abrasjon fierne det sorte belegget ved bruk av en tynn strimmel av 200-
trads smergellerret
- Oppbevar elektrodene pa et markt, tart sted.
- Forsiktig: Ikke eksponer elektrodene til vann fra springen, EEG masser, sapeopplgsninger
eller rensemidler som inneholder abrasiver. Disse vil skade elektrodene.
- Elektrodenes livsvarighet avhenger stort sett av passende anvendelse, oppbevaring og
handtering.

Grundig desinfisering
- Blgt elektrodene i (20) minutter i en opplasning av 5,25 % opplasning av NaOClI, rent
blekemiddel. Bruk blekemiddel og dejonisert eller destillert vann; forholdet 50:1. Ikke bruk
denne opplgsningen om igjen og bruk den innen 24 timer etter tilberedelse.
- Skyll elektrodene med destillert eller dejonisert vann.

Sur ordonnance seulement

Kum mot resept




